高频电刀技术规格
项目名称：高频电刀

数量：3台
基本参数
★仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

输出功率：标准模式             

单极纯切：350W（500Ω）       

单极混一：250W（500Ω）       

单极混二：200W（500Ω）       

单极混三：120W（500Ω）       

          标准模式             柔和模式                  

单极电凝：120W（500Ω）      ★120W（500Ω）       

          标准模式              宏模式

双极电凝：50W（100Ω）       ★80W（200Ω）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm

6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

8、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。

9、混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。

10、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

12、除了用于普外的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式，可在薄壁组织的电凝中有效预防穿孔事故的发生。

13、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。

14、该款电刀广泛适用于：普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。

15、双电刀笔控制，能同时双人进行手术，可同时进行单极电凝。

四、项目要求及说明 

1．
产品运输、保险及保管

1.1成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.测试验收

2.1 仪器安装后，按产品制造商提供的技术参数进行检测验收。成交人承诺验收不合格，采购人可要求退货。检测所需费用由成交人负责。

2.2 采购人成立验收工作小组：小组成员由单位主管领导和监察、财务、专业技术人员组成，必要时邀请专家或委托国家认可的质量检测机构对项目进行审查验收。

3.质量保证

3.1成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2整体项目质保≥1年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.3质保期从验收合格后开始计算。

4.售后服务

4.1 所投产品生产厂家在本省有售后服务机构，提供技术及售后服务：每年由厂方派专职工程师对仪器操作系统校验一次，使仪器的参数等回复到出厂时的技术标准；

4.2 整机免费保修≥1年，终身维护。保修期外酌情收取零配件费用，不收相关维修费用。

4.3 供应商应在响应文件中提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及其生产厂家名称。

4.4 供应商负责维修和保养等售后服务，并提供相关承诺书。

4.5 接到采购人维修通知后，2小时内响应，24小时内到位，48小时内不能解决，成交人必须提供同档次的备用机供医院使用。

4.6  每年两次免费保养，其中一次必须为全面保养。

4.7 提供中文操作、保养、维修手册。

4.8 提供配置清单及易耗材价格清单。

4.9质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.安装调试及技术服务（含培训）要求：

5.1 设备安装调试要求：（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。(2)项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，移交采购人。

5.2 培训要求：提供培训计划；成交人应按采购人要求，免费系统培训指定操作人员及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

五、其他要求及说明

1．交货时间及地点

1.1
交货时间：按合同要求。

1.2
交货地点：采购人指定地点。

2．结算方法：

2.1付款人：邵阳学院附属第二医院；

2.2付款方式：合同另行约定。

3．其他要求

3.2  项目清单中的技术参数均为参考，供应商可投同档次或以上的其他品牌。

3.3 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.4  供应商中标后，进场实施前，要为施工人员购买人身意外伤害保险，否则，施工中出现安全责任由成交单位负责。

3.5 对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明

